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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 A837_2018_ACCR_VX

Cerlificate of Calibration

2019-04-23

POLSERVICE SR.L

via Casllina Sud km 140,200 - 03043 Cassino
(FR)

Comune di Terracina

Piazza Municipio, 1 - 04018 Terracina (LT)
515-MP-2019

2019.03-13

Sistema per la misura della velocita media di
veicali

KRIASRL

T-EXSPEED V.2.0

Unita di elaborazione 260 e 261, unita di
rilevamento 2104 e 2105

dal 2019-04-18 al 2019-04-19

It presente cedificato di taratura & emesso in base
all'accreditamente LAT N*101 rilasciato in accordo
ai decreti attuativi della legge n 273/1991 che ha
istituito il Sisterna Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
taratura, le competenze metrologiche del Centro e
la riferibilitd delle tarature eseguite ai campioni
nazionall e internazionall delle unitd di misura dal
Sistema Internazicnale delle Unita (S1)

Questo certificato non pud essere nprodotto in
modo  parziale, salvo espressa autorizzazione
scritta da parte del Centro,

This certificate of calibration is issued in compliance with
the accreditation LAT ‘N* 101 granled according to
decrees connected with ltalian law No, 27318971 which
has established the Natonal Calbration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement
capabiity, the matrological competence of the Centre and
the tracesbility of calibration results to the national and
intemational standards of the Intemational System of
Units {S1).

This certificate may not be partially reproduced, except

date of measurements
- reqglstro di laboratono
laboratory reference

with the pnor watten permission of the issuing Cenlra.
RLT_ACCR_2018_VX

I risultati di misura riportati nel presente Cerificato sono stall ottenull applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscano la catena di rifenbilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validita. Essl si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taralura e sonp validi nel momento e nelle condizioni di laratura, salvo diversameante
specificato.

The measuremaent results reported in this Cedtificate were oblained fallowing the calibration procedures given in the fallowing page, whare the reference standards
of instruments are indicated which guarantee the traceabilily chaip of tha labaratory, and the related calibration cedtificates in the course of validity are indicated as
well. They relate only to the calibrated ifem and they are valld for the time and conditions of calibration, unless othenwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/EC 28 e al documento EA-
4/02. Solilamente sono espresse come incerlezza estesa ottenuta moliplicando l'incertezza lipo per il fattore di copentura k corrispondente ad
un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measure ies stated in this document have been determined according to the ISCAEC Guide 98 and to EA-4/D2. Usually, they have been
oslimated as expanﬂed uncertainty obtained muitiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a canfiitfence level of abou! 95%
Narmally, this factork is 2

Il Responsabile del Centro
Head pf the Cenlre

. Marco Porpora
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 AQ37_2019_ACCR_VX

Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura & un sistema di misura della velocita media di veicoli identificato a pagina 1 del presente certificato:

Misura la velocita media di transito dei veicoli lungo la $.5.7 Via Appia - da km 104 + 060 a km 100 + 910 direzione NORD. Le chilometriche
sono quelle convenzionali dell'Ente Proprietario della Strada.

Il limite di velocita sulla tratta stradale in cui € installato il sistema di misura della velocita all'atto della taratura & pari a 80 km/fh.

E’ costituito da due unita di rilevazione ed elaborazione dei dati, installate in corrispondenza dei portali di inizio e fine del fratto in cul & rilevata la
velocita media di transito, identificali rispettivamente dalle matricole 260 (UR: 2104) e 261 (UR: 2105).

La taratura @ stala eseguita nelle seguenti condizioni ambiental
- temperatura ambiente nel campo (191 3)°C ed umidita relativa (60 = 5) %

Le velocita medie di transito del veicolo di riferimento rilevate dallo strumente in taratura sono state letle sui dati registrati da questo durante i
passagyi.

Le velocita medie di transito rilevate dallo strumento di riferimento rappresentano quelle di un mezzo che viaggia sulla lunghezza minima della
tratta, come definita dal Decreto Ministeriale N.282 del 13 giugno 2017: tale lunghezza corrisponde a (3188 £ 7) m, come risulta dal certificato
N. AB23_2018_ACCR_VX emesso dal Centro LAT101.

| risultati i misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura PTV_03 revisione 4, secondo il metodo diretto
definito dal Decreto Ministeriale N.282 del 13 glugno 2017,

La catena di riferibilita ha arigine dai campioni di riferimento:

- lermoigromelro matricola 41124314/804 Certificalo di Taratura N. 0551_2018/T_AR emesso dal Centro di Taratura T.E.S.1 LAT 101
- strumento lineare a scala graduata matricola B02 Certificato di Taratura N. 180117208! emesso dal Centro di Taralura KIWA Cermet LAT052
- cronomatro digitale matr. 160109002 Certificato di Taralura A0US6_2019_ACCR_EO emesso dal Centro di Taratura LAT101 T.E.S.I,
- cronomelro digitale matr. 170134023 Certificato di Taralura A055_2019_ACCR_EO emesso dal Centro di Taratura LAT101 T.E.S.|,

2 - RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

Stima dello scarto relativo medio della velocita misurata dall'UUT rispetto al riferimento lungo la tratta $.S.7 Via Appia -

da km 104 + 060 a km 100 + 910 4462.%
Errore minimo misurato per velocita inferiori a 100 km/h -0.96 km/h
Errare massimo misurato per velocita inferiori a 100 km/h .0.11 km/mh
Incertezza eslesa associata alla stima dello scarto espressa in termini relativi: 032 %
Numero di transiti effettuati 26

3 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

L'errare di misura, tenuto conto dell'incenezza di taratura, e risultato per tulte le misure inferlore al limite di 4 % con un minimo di 4 km/h,
stabilito dal Decreto Ministeriale N.282 del 13 giugno 2017 per la taratura successiva a quella iniziale.

Lincertezza estesa associata alle misure di velocita @ inferiore allo 0,5 % per velocita superiori 3 100 km/h e a 0,5 km/h per velocita inferiori a
100 km/h, come richiesto dal Decrelo Ministeriale N.282 del 13 giugno 2017,

)%'.Qéﬁsabiie del Centro



